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空烧数次样品舟, 使其空白响应值低于 0�0003, 才
能继续使用。对沾上样品灰烬的舟, 洗去圬垢后再

用纯水进行清洗,然后于马弗炉中 600  下灼烧 40

m in,方可继续使用。

4� 小结

本文建立了 !直接测汞仪测定食品及膳食样品
中总汞 ∀的方法, 优化了仪器条件, 进行了线性范

围、检出限、精密度、方法准确度等实验,方法检出限

为 0�008 ng,线性范围 0~ 1000 �g /L, 相关系数 r优

于 0�9990,相对标准偏差 ( RSD )均在 5�0%以内。
测定美国 N IST 标准物质 ( NBS 1566 ) Oyster tissue

(牡蛎粉 )、( NBS1570) Sp inach(菠菜粉 )和国家标准

参考物质鱼肉 ( GBW 10029)等考察方法的准确性,

测定值均在标准值范围内。与原子荧光法比较,测

定结果相吻合。本法两次参加 FAPAS国际比对,

� �

测定结果的 Z评分均在 0�5之内。实验表明, 此法

灵敏度高、简便、快速、准确、便于推广,适用于各类

食品中汞的测定。
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